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20
涉及酸和鹼的容量分析

20.1
化學分析
化學分析主要分為兩大類：
定性分析用於鑑定，即是找出樣本含有哪些成分。
定量分析用於測定量值。
20.2
容量分析

容量分析是以量度溶液的體積來找出溶液內所含溶質的數量的分析方法，用途很廣泛。容量分析主要包括兩個程序：    製備標準溶液 和 滴定。
容量分析所需的儀器
進行容量分析所需的主要儀器包括：
(1)
稱量瓶
(2)
天平
(3)
容量瓶
(4)
移液管
(5)
移液管膠泵
(6)
燒杯
(7)
滴定管


(8)
錐形瓶
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滴定

滴定的過程

滴定是容量分析中一個主要過程。
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移液管和滴定管的使用方法

正確使用滴定管

測定酸和鹼 (碳酸鹽) 滴定的終點
使用指示劑測定終點
測定酸和鹼(或碳酸鹽)的滴定終點，最常用的方法是使用合適的指示劑。在滴定終點時，所加的指示劑要有顯著的顏色變化。
	指示劑
	酸性顏色
	鹼性顏色

	甲基橙
	
	

	酚酉太
	
	


	滴定類別

	例子

	合適的指示劑


	強酸 
- 強鹼


	
	

	強酸 
- 弱鹼


	
	

	弱酸 
- 強鹼


	
	

	弱酸 
- 
弱鹼


	
	


20.3
標準溶液

製備標準溶液

標準溶液可以直接製備，間接亦可。
很多化合物均不能直接製成標準溶液。例如氫氧化鈉在稱量時已不停吸收空氣中的水分，所以稱出的質量不十分準確。
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已知體積的溶液 A 
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溶液 B
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